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i. ZASTOSOWANIE 



Generator EC typu G534A jest fr<5dXem sinusoidaluego napi^cia 
zmiennego o cz$s totliwodci akustyeznej, przeznaczonym do pomia- 
rdw wzmocnienia, znieksztalceri i charakterystyk ozQStotliwoscio- 
wych wzmacniaczy oraz innych urz^dzeri pracujQcych w zakresie 
20 Hz • . # 20 kHz. 

Generator mo&o by 6 takie stoaoT7any do zasilanla mostkdur lub 
innych ukladdw pomiarowych, wymagaj^cych zewnetrznego zrddla 
napi$cia maiej czestotliwosci. 

Ze wzgl^du na niewielk^ warlord mocy pobieranej i uniwersalne 
zasilanie - przyrz^d mote by<5 ufcywany w warunkach laboratoryj- 
nych, vt warsztatach naprawezyeh jak r<Swnie£ w terenie pozba- 
wionyia sleci zasilaj^cej. 



2. DANE TECHNIC ZNB 



Zakrea cz^stotliwodcl: 
Podzakresy: 



20 Hz ••• 20 kHz 

20. . .200 Hz; 0,2 ... 

2. . .20 kHz; 



2 kHz; 



/ 



Dokladnodd skalowania csestoili- 
wodci: 

Zakres napi^cia uyjdciowego* 
Rodzaj regnlacji rxapi^cia ’wyjs- 
elowego: 



regulacja plynna w zakresio 
10:1; reguXacja skokowa 
za ponoc§ dzieXnika o po- 
dziale dziesi^ tnym: i/iO, 
i/i00 ? 1/1000, 1/10000 



lepsza od + 2% + 1 Hz 
30 ynV ... 3 V 



DokXadnodd dzielnlka napi^cla: 

Opornodd wyjdoiowa: 

Znieksztaioenia niellniowe /przy 
opornosci obcl^ienia 1000 £L /: 



lepsza od + 3% 



ok. 75 SI 



^ 2% w zakresle 20 Hz... 
200 Hz 



3S- 1% w zakresle 200 Hz ... 
20 kHz 



Stalosd napl$oia wyjsoiowego; 
Pomiar napi$oia wyjsciowego: 



lepsza od + 15% w calym 
zakresle cascstotliwodci 



za pomoc$ wbudowanego mier< 
nika „ vychy X owe go 



Dokladnodd poalaru napi^cia 
vryjdciowogo: 



lepsza od + 3% pelnego od- 
chylenia wskazdwki zaiernika 
4- 2% wartodci cilerzon6j . 



Zasilanie: 



zasilanie sieciowe 120V lub 
220,50 Hz lub zasilanie 
z wbudowanej baterii akuau- 



z wbudow 
latordw 




Dopuszczalne zmlany napl^cla 
zasllajQoego: 



Kontrola napl$ola baterii: 

Zakrec teraperatury otoozenia: 
Wyislary zera$trzne: 

Cl?£ar: 

3. ZASADA DZIALANIA 



-20% ••• +10% napl^cla noml- 
nalnego - przy zasllanlu 
sieciowym; 

8,5 V 12 V - przy zasi- 
lanlu bateryjaym 

za poaoc$ wbudoranego mier- 
nlka irychyjowego 

+10°C .... +35°C 

ok. 160 x 240 x 140 mm 

ok. 4 k(j # 



W uk&adsio tr&nzystorcmego generatora RC typu G534A 
Bo&na nydzlalld trsy nast$paJ$oe sespoiy: 

~ wiadoiwy saspd> generacyjny 
nsoacalacc oapl^eia xryj&clovego 
- zo8p6l zaeil&J%oy» 

Cq?66 generaoyjna prssyrsifcdu pr&eujo w ukladzie RC, ^ ktdrym 
oacylaojo usyskuje sl<g przoz zastosowanie solekty , vmego sprz^fce- 
nia zvrotnego s wyjdoia na \*ejseio wzmaoniacza tranzystoro^iego. 
Zadanloa wzEsaoal&csa napigola wyjdcionego Jest wyelimincmanie 
TTpiywu solan raoey, pobieranej as Tfyjdciu przyrz^du, na cz^sto— 
tllnosd i amplitude oaeylacji. 

Penadto poznala on nzy skad odpOTiiodnio du£e napi$cic 1 
opornodd TjyJsciowi* prsyrs^du* 

Cs$6d zaailajQca doe tare za naplecia wyproetowanego, nlezb^dnego 
clo zaellanla dm poprzecini© nymlenionych zespolot? przyrz^du* 



4. OP IS T^CHSICZCT 
4.1. Czedd gencragy^nao 

Cs^dd generacyjna okiada sis z szerokopasmowego , 
^-stopnlovego nassonlacsa, zbudorcanego na tranzys torach Tl, T2 
i T3 ora* obnoda selektywaago vr ukkadsie noetka Wiena* 
Tranzystory T2 1 T3 ?ohodXQeo sklaa wzaacniacza pracujQ 
^ tuciacach o *spdlnyn eoiterze, t? celu azyskanla aoZllvle duZego 
vzmoonlenla napieelraego. 

Baza tranzystora T2 Jest sterowana pr^dsm cmitcra tranzystora 
Tl* tranzystor ten pracuje v ukiadzle wtdrnika cmitero *ego, 
cc zapeTOia dufca wartodd opornodci wojdciowej wzmacniacza. 

Daleze po??i$kszenie opornodci wejdciosrej uzyskuje sie poprzez 
zastoscroanie ukiadu Ci - R3 v obwodzie kolektora tranzystora 
Tl. Kolektor Tl Jest w ten sposdb utrzymywany na tym samya 
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potonojalc dla pre/lu zraionnogo oo i cmitor tranzystora T2« Po- 
tonoja?: ten Jo3t prairie rduny potonojalo\7i bazy tranzystora Tl, 
dsipki czonu przap2yr> prQdu przoz opomodd baza - kolektor Tl 
zontajo Y7iclokrotnie znniojezony a booznikajQoo oddzialynanie 
opornodci baza « kolektor tranzystora Tl na opornodd T7ejdcl0Y73 
T7zr;acniacza « nyolininonane » 

Na3tppno dira stopnio Y7zmaoniaeza, zbudonane na tran- 
zystoraok T2 1 T3, jak Jui nyioj nspomniano, pracuj^ xt ukladach 
o nspdlnym oaltcrzo. Tranzystor T3 Jest objpty lokalnyra ujemnym 
sprzpfcenion zr/rotnyn poprzoz opornik R6, Sprzpfconio to odpowied- 
nlo ksztaltujo charaktorystykp ozpstotliuodoi nzmacniacza a po- 
tato stabllizuje /xt poirnym stopniu/ punkt pracy tranzystora T3* 

Napipclo TTyjdoio^o nzmacniacza Jest poblerane 2 ko- 
lelctora tranzystora T3 1 podauane na obrcdd selektywny. Ob\?dd 
ton pracujo xt ukladzie nostka TCiona 1 sklada sip z dwdoh galpzi*; 
Galr,6 sclektyrrna zaniora podndjny, sprzpiony opornik potenejo- 
me tryozny R22-R23, opornlki Rl, R24 1 R24a, Jak rdwniei zespdl 
kondensatord\7 C15 C20* Druga, nieselektynna galQZ mostka za- 

niera opornlki RIO, Rli 1 R12, iardwkl regulacyjne R8 1 R9 
oraz dlody D1 1 D2, 

Napipcie selektyT7nej galpzi mostka Wiena steruje bazp 
tranzystora Tl f porcodujQC generaejp drgari tt ukladzie wzmaoniaeza 
o zamkniptej p^tli dodatniogo sprzpienia zwrotnego; Czpstotli- 
rcodd po\?stalych m ton 3posdb drgan zale±y od wartodoi element^ 
galpzi selektynnej mostka 1 moie byd regulOT7ana w szerokim za- 
kresle za pomocQ zmiany nartodcl tych elenentdw* W opisywanym 
goneratorze istnieje mofclinosd plynnej regulacjl czpstotliTiodoi 
xt zakresio i;iO, poprzez zmiany opornosoi w galpzl selektyimej 
mostka /za ponooq opornika potenojome tryoznego R22-R23/ oraz 
moilircodd skokonej zmiany zakresu czpstotlircodci poprzez prze- 
l^czanie pojemnodci C15 , , • C20. 

Napipclo z nieseloktyimej galpzi mostka jest dolp- 
ozone do emltera tranzystora T2« W ten sposob zostaje zamknipta 
pptla ujemnego sprzpienia zwrotnego ifzmacniacza, \f nastppstwie 
czego zmniejsza sip amplituda generowanych drgan * Ponie^al 
gal^z nieselektyivna zavfiera elemonty nielinioTte /Sardwki regula- 
cyjne 1 dlody/, wipo wielkosd ujemnego sprzpZenia zwrotnego 
nle Jest stala lecz zalofcy od amplitudy genorowanego napipcia* 
Sprzpienie Jest najmnie Jsze r.tedy, gdy generaeja nle wystppule; 
narastanie drgaii powoduje stopnioire zwipkszanie ujemnego sprr - 
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tenia z\ 7 rotnG £0 a tyn Sanyo ctabilizaojQ araplitudy drgaii na 

pewnym poziomie. 

Jeden z oporni U<5w galQSi ujernGgo sprzQicnia zwrotnogo, R12 # 
jezt regulowany, oo nmotlidn zmianQ pozior.it ctabilizacji anpli- 

tudy drgaii generator*. 

4 f 2 f JJzmaoniaoz^napi^oia xry^ Selous go; 

NaplQelt gencrowane doprorcadzonc jest, poprzez poten- 
ojometr B21, do dtmstopniorccgo Yrzmacniacza ttyjScionogo. 

Oba stopnle t7zinaoniaoza, zbudotrane na tronzyo torach T4 1 T5, pra~ 
cuju w ukladach o wspblnym eniterze* 

We uzmacniaczu zasto3owano sprz^Zonic jsurotno z kolektora tran- 
zystora T5 na emiter tranzystora T4 za posrcdnict\?eia ykiadu 
C13-R16. Ma ono na celu zmniejszenic opornosci tfyj jfciouej , 
zmniejszenie znieksztalcori nioliniowych oraz poprawicnie ckarak- 
terystyki ©zestotliwosciouej wzmacniacza vyyjsdowego * Vr obuodzio 
kolektora tranzystora T5 znajdujo siQ dladk Dl , przez ktory 
plynie skladowa stala prqdu tranzystora* Kapi^oie zmienne kolck- 
tora T5 podawanc Jest, poprzez kondensator CIO i przeic^cznik 

P2a, albo bezposrednio na zaciski TTyjsciOTve al'oo t na dziclnik 

«• 

VFyJscioTry - gdy zachodzl konieeznosd korzystania z malych na- 
pi$d wyjscioxiycb, Dzielnik napi^cia wyj^cioTrego pracujc tt ukla- 
dzie zapevrniaj^cyu &tai$ wartosd opornosci nyjbciowej* Jest on 
regulowany za poaoo^ przcl^cznika P2o, sprz^z Onego mechanicznie 
z przelqcznlklem P2a* W nyniku przel^czania. dzielnika wyjscionego 
uzyskoje ale podzial naplQcla wyjsciowego w stosunku dziesigt- 
nym. 

Plynnq regulaojs napiecia osi^ga si$.za pomoc^ po- 
przednlo irspoxnianego poteno jome tru R12. Do kontroli napiQcia 
wyjdciowego generatora sluiy miernik magne toclektryczny , xrbudo- 
wany do przyrzQdu. lllernlk ten dolt^czony jest, poprzez oporniki 
R19 i R20, do detektora, zbudowanego na elementach D3, D4, Oil, 
C12 1 prostujQcego w tikladzle podrcajaeza napieoie wyjscion j 
vzmaonlacza* 

Opornik R18 ogranlcza uielkoeb inpulsow pr^du pobieranego z wyj- 
sc la wzmacnlacza przez diody D3 1 D4* 

Bez zastosoTrania wyioj wspomnianego ograniczenia mogiyby powstad 
x* ukiadzie znaezne znieksztaloenia nieliniowe, 

4,3* Zasilacz x 

Opisywany generator jest przys tosowany do zasilanla 
z siecl pr^du zmlennego albo z wlasncj, wbudoiTaneJ uo przyrzqdu, 
baterii gazoszczeglnych akumulatorbw kadooTfo-niklowych* 
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Przy zasilaniu siccio\ 7 ym - napi^cie stale uzyskiuane Jest na 
prostcurnilcu diodoiTym D5 , D8; ah\±y ono do zasilanla genera- 

tora i do ladouania baterii akuculatordu, vrl^czonej buforoTro 
pomiQdzy prostotfnik i uklad gsneratora. Napieoie i opornodd wqtt- 
nQtrzna pro3 toirnilra tek 23 dobrane, ±e po pelnym naladovraniu 
baterii akunulatororc, gdy napi^cie na niej osi£*ga maksymaln^ 
rartosd, pr^d lado\?ania tnaleje do malej ifartodoi, zupelnie nie- 
szkodliwej dla baterii. 

Przela.cznik P3 umoilinia dol^czenie przyrzadu do 
sieci zasilajficej oraz rcybor rodzaju zasialania /sieciovro lub 
bateryjne/. Ponadto, umozliwia on przel^czenie oiernika napi^cia 
wyjsciOT:ego generators na pomiar napi^cia baterii, co pozwala 
spra\;dzi 6 stan naladowania akumulatordw. 

4.4. Opi s^kons tr ukc^i^ 

Poszczegdlne cz^sci oma^ianego generatora zostaly 
w wiskszodci zgrupovfane na drcu icontaiowych plytkach druko^anyoh. 
ha jednej z nich znontovrano ez$sc generacyjn^ /oprdez detail 
wchodz^cych v sklad ukiadu gal^zi selektyroiej mostka Vilena/, 
wzmaoniaez napi^cia vyjsciowego oraz detektor; na drugiej znaj- 
duja fli$ detale zasilaeza oraz styki przelacznika P3 naniesione 
melody druku. 

Pozostale detale s§ zamocotrane bezposrednio na wewn^trznej 
stronie plyty czolowej przyrzadu. Bateria akumulatordw znajdujo 
c i$ w specjalnej przegrodzio na tylnej sciance obudoiTy przyrzadu 
i jest dost^pna po usunl$clu plytki ochronnej, przymocowane j do 
obudowy za pomocQ Fkretdvr. Bateria pol^czona jest z ukladeai przy- 
rz^du za pomoc$ wtykdnr zamoe owanych na ply tee zasilaeza, ktore, 
po umieszczeniu przyrzadu w obudowie ,traf ia jQ do odpowlednich 
gniazd na sciankach przegrody w obudowie. 

Przel^cznik napiecia sieci /"120V -220V"/ oraz bez- 
plecznikl znajdujo sie na plyte© drukorcanej zasilaeza. 

one r 6 wnie± dostQpne bez usu^ania przyrzadu z obudotry - po 
zdjeciu plytki ochronnej, aiaieszczonej na tylnej sciance 

obudowy^ 

5. "SKAZOWKI ViTTKOWA^lA 
5.1. ]7yb6r rodzaju zasilanla. 

Generator jest przys toso^any do zasilania 2 sieci 

50 Hz lub z wlasnej baterii akumulatordw, wbudovranej do pr;; rz^-* 

Uu. n trakcio pracy przvrzqdu z wykorzys taniem zasilania sieci o- 

\C ze$r 

^ego, nast^puje j e dnoY^ad owan i e baterii. «»' zwi^zku z tyn* genera- 
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tor vinlen byC podozas uZytkoi7ania zasilany tylko z sieci 
w poaleszezeniach, w ktdrych sie^rd Jest dost^pna. Bateria zoo— 
tanle trtedy utrzymana w stanio naladowanym a przyrr^d b^dzio 
gotowy do praoy w przypaakach, gtiy korzystanie z sieci zasila- 
jQcej stanio 8 1$ nicmoZliire. 

5.2, Przy^otowanie grzyrzjdu do^pracy^ 

5.2.1, Zasllanle slooloje^ 

Przed zaliiezenleB noire go generators do sieci zaeilajQceJ, 
nalezy spranazid, czy przyrzqd Jest dos tosov.any do ta- 
kiego napl$ola zasilaj^cego, Jakim dysponuje uiytkoivnik. 

W tym oclti naleZy usun^d aat$ plytke, przymocoiranf* divorra 
wkretsmi do tylnej qzqscI obudoivy gener atora, Plytka ta 
oslanla bezpieczniki oraz przelQcznik ztaiany napl^cia 
zasllajQoego. 

Przelqozenie przyrzQdu na inn^ wartosc napi^cia zaailajQ- 
cego, np, na 120V f polega na usunlqciu wkr^tu umieszczo- 
nogo w pobliiu napisu "220V" 1 irkr^ceniu go i? drugi 
otv6r f uslessozony kolo napisu "i20V K . Czynnosci zmiany 
lok&llzaojl irkr^tu naleZy przeproiradzac posluguj^c siq 
drnbokretea. 

A 

Gene rat ©ry dostarczano przca wytirorcs zaivsze fabrycz- 
nlo usiavriona na varto£d 220V napi^cia zasilaj^cego. 
Po&qczenla przyrz^du z sieciQ zasilaj^c^ dokonuje sis za 
poiaooQ kabla, zakoriczonego z JedneJ strony irtyczkQ 
sieci ora* a s. drugiej specjalnym irtykiem, dostosowanyia do 
bolodir uaio J3c oniony ch na tylnej cz^scl obudoivy genera- 
tors. 

Sled zacllaJqcQ wl^cxa, eiq przel^cznikiem zasilania, 
umieszozonyc w pobliZu prairego gornego rogu plyty czolo- 
©ej # przestarrlejQc jego dfwignie z pozycji oznaczonej 
Jeko "STL n pozycji przeciwlsglQ, oznaczon^ Jako 
"WL, SIECI" . 

0 lie generator poprzednlo, w clagu dluZszego okresu 
ozaaa nie by 2: aZywany a bateria akumulatorow ulegla cal- 
kowiteou rozladoiraniu, to po wlaczeniu przyrz^du do sieci 
nclcZy odezekad ok, 5 minut i po uplywie tego czasu, 
dopiero, przy stupid do pcaiardw. 

Po zakonczeaiu uZytkoirania generators siec zasllajQca 
nalely wyt^ezye, nstawiajac przel^cznik zasilania u po- 
zycji "WIL,". 
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5*2.2* Zasilanie batery^no; 

Wl^czenia generators dokonuje si§ przez ustayienie przo- 
i^oznilca zasilania y pozycji oznaczonoj Jako n WL«BAT;"Y- 
Przed yl^czeniem prsyrz^du nalezy spraydzid stan naladc« 
yania baterli* W tym colu przelqcznik zasilania yiaiera 
byd ustayiony y pozycji m PR<5ba BAT.% 

Bateria jest naladowana y sposdb yystarczajQcy do 3apet?«? 
nienia yladciwych yarunkdy zasilania Jedli JeJ napi$old f 
yskazyyano przez mieraik kontrolny, miedci si$ y zakresie 
oznaczonyo grubs* liniej na skali miornika. **o przestayio-* 
niu przelcvcznika zasilania y pozyoj§ °WL.BAT # W generator 
jest zasilany s baterii a ybudoyany do przyrzqdu alsraik 
kontrolny yskazuje ponoynie napi^cie yyjdcioye generated, 
Po zakoiiczoniu u£ytkoyania goneratora nale±y u static 
przelqoznik zasilania w pozycji W \YYL* W « 

U y a g a t 

Pozostauicnia przobaeznika zasilania w pozyc.11 , 
n Wh, BAT*”* ri PROBA BAT« n lub "WL*SIECX" przez dlu&ssy 
okres ozasu - doproyadzl do calkoyjtepo rozladoyanta 
batorii akurmlatordy . 

5 * 3 * Ekspl oa tac genera t o ra • 

W oelu doproyadzenia napiecia wyjdcioyego generators 
do okladu pomiaroyego nal eiy pol§o zyd zaciski wyjsoioye genor&» 
tora i yej£cioye ukladu badanogo za pomoo$ dydeh przeyoddy 
zakoticzonych ytyezkami bananowymi. 

Cz^stotliyodd pomiaroyc. generators nalejfcy ustayid za poaoo^ 
przel^oznika zakresdy, yybierajao spodrdb trzeoh pod 2 akresdy 
/20 Hz do 200 Hz, 200 Hz do 2 kHz, 2 kHz do 20 kHz/ wlsdoiyy 
podzakres u£ytkoyy oraz ustalaj^c obrotoy^ skale cz$stotllvo&£& 
goneratora na odpoyiedniQ dzialk§ za pomdoQ pokrQtla zaopatrs©** 
nego y preoyzer, 

Wladoira* yartodd napi^oia yyjdcioyego generators nalefcy dob rad 
korzystaj^e z drcu pokretel* Jedno z nich sluzy do wybi crania 
zakresu pomiaroyego /0,3 mV, 3 mV, 30 mV, 0 r 3 V, lub 3 V/ a dra* 
gie - do plynnej rcgulacji napiecia* Napi^cie yyjdcioye mosim 
kontroloyad za pomocf* aiernika yyjdoioyego, /.ybudoyenego do 
przyrz^du, Miernik ton yskazuje bezposrednio yartadd napi$e£a 
y yoltach lub miliyoltach* 

Naleiy przy tym pamietad, i£ zmianie zakresu pomiaroyego sapic** 
oia goneratora odpoyiada jednoozosna zmiana zakresu miornika 
wychylowego* 
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V*wn$trzny miernik wychylo wy mierzy napiecie vryst^puj^oe przed 
dslelnikiem, dlatego na zakresach, 0 f 3 mV do 0 t 3 V wskazanla 
aiernika si* pravrdzlire tylko wtedy, gdy zaoiskl \7yJdoiov?e gcne- 
ratora sq obci^lone opornodci^ znaeznie wi^kszi* od opornodci 
wown^trznej dzielnlka rownej 75 S2. ; Jedli ten warunek nlc Jest 
apeiniony, to wskazania mlernlka odpovriadajq nle napl$oiu wyj- 
solowema leoz wyjsciowej sile elcktromotorycznej genoratora. 
ZnaJ^o opornodd \7yJscioivi* genoratora oraz opornosd obclq£enla t 
mo&na na podstaprie wskazari przyrz^du obliczyd wartodd napiQcia 
wyat^puj£*oego aktualnie na zaolskaoh wyjdciowych. 

Jeali w eksploatao.11 genoratora wystepuja przerwy dlufeszo 
nit 30 dni. po ka£de.1 przerrcie nale&y baterle uoladoreac 
at do uzyskanla wychylenia mlernlka, lefeacego xt zakrcsie 
oznaczoayrg grubq. llnla na skall. Odczytu napiecia baterli 
na miernlku wychyio»vym nale&y dokonywac w pozycji przelqcz *- 
nika zasilanla oznaczonej Jako "PROBA BAT.", W przypadku 
dluftszych nit 30 dni przerw tp q£ytko\ranlu generators wskaza - 
ae Jest ^ymontottanle baterli 1 przechowyTranie Je.l poza 
przyr2aden« W tym ostatnim przypadku bateria powinna bye 
rdttniet okresowo do lad oyy wana . 
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